MPR 3 Proteine totali 124 281

Metodica per la determinazione nel siero e plasma

Metodo
Metodo al biureto
Lett.: Weichseibaum, 1. Amet J chn Path 16 (

Principio
Le proteine formano, con gli ioni rame, in soluzicne alcalina,
un complessa colorato.

Valori normali per adulti

6,6-8,7 g/dl oppure 66-87 g/l

Lett.:

Josephson. B. e C. Gyllensward, Scand. J chn. Lab. Invest. 8(1857) 29
Campione

Siero, plasma con eparina o EDTA

Stabilitd: a +4-25°C sei giorni

Controllo di qualith

Accuratezza: Procinorm® U, Precinorm® S, Procinorm®
Proteine, Precipath® U, Precipath® S,
Precipath® Proteine

Precisione: Precinorm*® UPX

Limite di diluizione: E_, ... = 0,700.

Per estinzioni piu elevate diluire il campione con soluzione

fisiologica nel rapporto 1 + 1 e ripetere la determinazione:

risultato x 2.

Contenuto MPR 3 Preparazione e stabhilita delle soluzioni
Flacone 1 2 x 100 ml per Diluire il contenuto di un flacene con 400 mi di acqua
2 x 500 ml di reattivo biureto dist., risciacquare il flacane
Stabilita: a +15-25"C un anno
Chiudere il flacone dopo I'uso.
Flacone 2 1 x 100 ml per Diluire il contenuto con 400 ml ¢i acqua dist. . risciac-
1 x 500 ml di reattivo per bianco quare il flacone
Stabilita: a +15-25°C un anno
Chiudere il flacone dopo I'uso
Flacone 3 1 x 2 ml di standard Il contenuto e pronto all'uso.
Stabilita: a +15-25"C fino alla data i scadenza indicata
Procedimento Concentrazioni delle soluzioni pronte all’'uso

Lunghezza d'onda: Hg 546 nm (530-570 nm)
Cuvette: 1 cm di spessore di strato
Temperatura di incubazione: 20-25°C
Lettura contro reattivo biureto ( soluzione 1).

Pipettare in una provetta:

0.1 mil
5.0ml

Siero o plasma
Reattivo biureto

Mescolare ed incubare 30 min. a 20-25°C. Misurare
I'estinzione del campione contro soluzione 1 quale bianco
raattivo (E....uom)-

Senon & possibile misurare aHg 546 nmé necessariarilevare,
per ogni confezione, I'estinzione dello standard (determina-
zione in doppio). A tale scopo viene impiegato, nello schema
di pipettaggio, lo standard (soluzione 3) al posto del siero o
del plasma e deve essere annotata, per il calcolo, I'estinzione
dello standard.

Calcolo
Concentrazione (c) delle proteine totali nel campione:

Misurazione Misurazione
contro sol. 1 (Hg 546 nm) contro standard
m oy
g/dl € =19 x Eqmpane c= Bx
mu;:__E:
mﬂu_._..n_ojl
g/l € = 190 x Ecanpione c=60x 3

Al

BOEHRINGER

1 NaOH: 0,1 moli/l; K-Na-tartrato: 16 mmoli/l: KJ: 15 mmali/l:
solfato di rame: 6 mmoli/l

2 NaOH: 0,1 moli/I; K-Na-tartrato: 16 mmoli/|

3 Proteina: 6 g/dl

Avvertenze
Consieriincolorie chiariil by
0,2 g di proteine 1ola

cocampione cornispondeaca
e puo essere rascurata

Impiegando sieri itterici (oltre 5 mg di bilirubina/dl), emoliz-
zati o lipemici deve essere preparato un bianco campione
con 0,1 mldi sicro o plasmi e 5.0 mil ¢ reatlivo biureto (solu-
zione 2). Questo g nusura contio aceuan o Festinzione otte-
nuta si deve sottrarre dall’'estinzione del campione.
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